PRO-Clean

Rapid Protein Residue Test
Part No: PRO-100 (100 tests)

Description/ Intended Use:

PRO-Clean is a ready-to-use rapid protein residue detection device
for testing a surface after cleaning. PRO-Clean will turn from green
to purple if protein is present in a sample. The more protein
collected, the quicker and darker the color change. PRO-Clean is
intended to provide rapid validation of surface hygiene and show
due diligence in a HACCP program. PRO-Clean will also detect
other reducing substances such as simple sugars, tannin, and
ascorbic acid.

Note: PRO-Clean is designed to detect invisible/trace amounts of
residue. Overloading the swab with physical matter by swabbing a
visibly dirty surface will inhibit the reaction and produce inaccurate
results.

Directions:
Instructional Video: www.youtube.com/HygienaTV

1. Allow PRO-Clean to equilibrate to room temperature
(21 — 25 °C) before use. Holding swab tube firmly, twist and
pull top of swab out of swab tube. Condensation may be
visible on inside of swab tube; this is normal. Swab tip is pre-
moistened for maximum sample collection. Thoroughly swab
a standard 10 x 10 cm (4 x 4 inches) area for a typical flat
surface. For irregular surfaces, ensure swabbing technique
remains consistent for each test and swab a large enough
area to collect a representative sample.

Important swabbing technique tips:

. Do not touch swab or inside of sample device with
fingers.

. Rotate swab while collecting sample to maximize
sample collection on swab tip.

. Apply sufficient pressure to create flex in swab shaft.

. Swab in a crisscross pattern vertically, horizontally, and
in both diagonal directions.

. Refer to instructional video for demonstration:
www. youtube.com/HygienaTV

2. After swabbing, replace swab back in swab tube.

3.  To activate device, hold swab tube firmly and use thumb and
forefinger to break Snap-Valve by bending bulb forward and
backward. Squeeze bulb twice, expelling all liquid down swab
shaft.

4. Bathe swab bud in liquid by shaking for 5 — 10 seconds.

5.  Wait 10 minutes at room temperature for color change. Most
color changes take place in less than 60 seconds. After 10
minutes, compare color of reagent against PRO-Clean color
chart on tube label and record result. Refer to Interpretation
of Results below.

Interpretation of Results:

Color of PRO-Clean solution and time in which color change takes

place will indicate protein residue levels in sample. By comparing

color of solution against chart on PRO-Clean tube label, an

estimate of surface cleanliness can be made. There is no need to

continue timing if color changes to purple before 10 minutes.

. Green = Pass result. Clean, no further action required.

. Grey = Caution. Small amount of residue present; Re-test,
re-rinse, or re-clean, depending on protocol.

. Purple = Fail result. Re-clean and re-test.
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Sensitivity:

. At room temperature (21 — 25 °C):
o 80 pg after 1 minute
o 50 pg after 5 minutes
o 20 pg after 10 minutes

Sanitizer Information:

Common sanitizers at normal concentrations do not cause
interference or false-positives. High concentrations of alkaline
sanitizers may cause false-negative results in some cases.
Peroxide based disinfectants can cause a false-positive color
change reaction. It is best practice to wait appropriate time after
sanitizing before testing a surface with PRO-Clean. Sanitation is
usually a two-step process involving detergent cleaning and
subsequent (optional) disinfection. To ensure best results, collect
PRO-Clean sample after detergent and rinsing steps, but prior to
any terminal disinfection. Product residues left on a surface after
detergent cleaning reduces effectiveness of disinfection. Testing
prior to disinfection prevents wasted chemicals and time and
ensures optimum test performance in a food safety program. If
testing prior to disinfection/sanitization is not possible, observe
proper dwell time before using PRO-Clean.

Storage & Shelf Life:

. Store at 2 — 25 °C (36 — 77 °F)

. Devices have an 18-month shelf life. Check expiration date
on label.

Disposal:
PRO-Clean devices are made of 100% recyclable plastic and may
be discarded accordingly.

Safety & Precautions:

. Components of PRO-Clean do not pose any risk to health
when used in accordance with standard laboratory practices
and procedures in this insert.

. For further safety instruction, refer to Safety Data Sheet
(SDS).

Hygiena Liability:

Hygiena will not be liable to user or others for any loss or damage
whether direct or indirect, incidental or consequential from use of
this device. If this product is proven to be defective, Hygiena’s sole
obligation will be to replace product or at its discretion, refund the
purchase price. Promptly notify Hygiena within 5 days of discovery
of any suspected defect and return product to Hygiena. Please
contact Customer Service for a Returned Goods authorization
number.

Contact Information:
If more information is required, please visit us at www.hygiena.com
or contact us at:

Hygiena - International
Phone: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0) 1923 818825
Email: enquiries@hygiena.com

Hygiena - Americas
Phone: 805.388.8007
Fax: 805.388.5531

Email: info@hygiena.com
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PRO-Clean

Prueba rapida de residuos de proteinas
Numero de pieza: PRO-100 (100 pruebas)

Descripcion / Aplicaciones:

PRO-Clean es un dispositivo de deteccién de residuos de proteinas o

rapido y listo para usar para el andlisis de una superficie después de
una limpieza. PRO-Clean cambiara de verde a purpura si una
muestra contiene proteinas. Cuantas mas proteinas haya, mas
rapido sera el cambio de color y mas oscuro sera este. PRO-Clean
esta hecho para proporcionar una validacién rapida de la higiene de
una superficie y mostrar una diligencia debida en un programa
HACCP. PRO-Clean también detectara otras sustancias reductoras
tales como azulcares simples, taninos y acido ascorbico.

Nota: PRO-Clean estd disefiado para detectar cantidades

invisibles/vestigios de residuos. Si se sobrecarga el hisopo con

materia fisica pasdndolo sobre una superficie visiblemente sucia, 9

se inhibira la reaccién y se obtendrdn resultados imprecisos.

Instrucciones:
Video con las instrucciones: www.youtube.com/HygienaTV

1. Deje equilibrar el dispositivo PRO-Clean a temperatura ambiente
(21 — 25 °C) antes de usarlo. Sostenga firmemente el tubo
con el hisopo, gire y retire el hisopo del tubo hacia arriba.
Es posible que observe que el interior del tubo con el hisopo

esta condensado; esto es normal. La punta del hisopo esta

prehumedecida para recolectar la mayor cantidad posible de

muestra. Pase el hisopo por un area estandar de 10 x 10 cm

(4 x 4 pulgadas) para una superficie plana tipica. En

superficies irregulares, asegurese de que la técnica de

hisopado siga siendo uniforme para cada prueba y pase el

hisopo por un area lo suficientemente grande para recolectar

una muestra representativa.

Consejos importantes sobre la técnica de hisopado:

. No toque el hisopo o el interior del dispositivo para
muestras con los dedos.

. Gire el hisopo mientras toma la muestra a fin de

recolectar la mayor cantidad posible de muestra
con la punta del hisopo.
. Ejerza suficiente presién para doblar el mango del hisopo.
. Pase el hisopo en forma entrecruzada, es decir,
de manera vertical, horizontal y diagonal en ambas
direcciones.
. Consulte el video con las instrucciones para ver una
demostracion: www.youtube.com/HygienaTV
2.  Después de pasar el hisopo sobre la superficie, vuelva a
colocarlo en el tubo.

3. Para activar el dispositivo, sostenga firmemente el tubo con

el hisopo y rompa el dispositivo Snap-Valve con el dedo
pulgar e indice inclinando el bulbo hacia adelante y atras.
Apriete la punta del hisopo dos veces, eliminando todo el
liquido por el mango del hisopo.

4.  Sumerja la punta redondeada del hisopo en el liquido y agite
entre 5y 10 segundos.

5.  Espere 10 minutos a temperatura ambiente para ver el
cambio de color. La mayoria de los cambios de color se
produce en menos de 60 segundos. Después de 10 minutos,
compare el color del reactivo con la tabla de colores de
PRO-Clean en la etiqueta del tubo y registre el resultado.

Consulte la seccion Interpretacion de resultados a
continuacion.

Interpretacion de resultados:
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Sensibilidad:

. A temperatura ambiente (21 — 25 °C):
o 80 pg después de 1 minuto
o 50 g después de 5 minutos
o 20 g después de 10 minutos

Informacion sobre el desinfectante:

Los desinfectantes comunes en concentraciones normales no

provocan interferencias o falsos positivos. Las altas concentraciones

de desinfectantes alcalinos pueden provocar resultados falsos

negativos en algunos casos.

Los desinfectantes a base de perdxido pueden provocar una reaccién de
cambio de color con un falso positivo. La mejor practica a seguir es esperar
el tiempo adecuado después de desinfectar antes de analizar una
superficie con PRO-Clean. La desinfeccién, por lo general, es un proceso
en dos pasos que implica la limpieza con un detergente y una desinfeccién
(opcional) posteriormente. Para garantizar los mejores resultados,
recolecte la muestra de PRO-Clean después de los pasos del detergente y
enjuague, pero antes de una desinfeccién final. Los residuos de productos
que quedan en una superficie después de la limpieza con un detergente
reducen la eficacia de la desinfeccién. Realizar la prueba antes de la
desinfeccion evita el desperdicio de quimicos y tiempo, y garantiza un
6ptimo desempefio de la prueba en un programa de seguridad alimentaria.
Si no es posible realizar la prueba antes de la desinfeccion, asegurese de
respetar el tiempo de espera antes de usar PRO-Clean.

Almacenamiento y vida util:

. Almacenara 2 -25°C

. La vida util de los dispositivos es de 18 meses. Consulte la
fecha de vencimiento en la etiqueta.

Eliminacion:
Los dispositivos PRO-Clean estan totalmente fabricados con
plastico reciclable y pueden desecharse como tal.

Seguridad y precauciones:

. Los componentes del dispositivo PRO-Clean no presentan
ningun tipo de riesgo para la salud cuando los utiliza de
acuerdo con los procedimientos y las précticas habituales
de laboratorio que se indican en este inserto.

. Para obtener mas instrucciones sobre seguridad,
consulte la hoja de datos de seguridad (SDS).

Responsabilidad de Hygiena:

Hygiena no se responsabilizara ante el usuario o terceros por
cualquier tipo de pérdida o dafo, ya sea directo o indirecto,
inherente o derivado del uso de este dispositivo. Si se demostrara
que este dispositivo presenta algun tipo de defecto, la Unica
obligacion de Hygiena sera el reemplazo del producto o, a su
propio criterio, el reintegro del precio de compra. Informe a
Hygiena de inmediato dentro de los 5 dias de haber detectado
cualquier supuesto defecto y devuelva el producto a Hygiena.
Comuniquese con Atencién al cliente para obtener un nimero de
autorizacion para la devolucién de mercaderias.

Informacion de contacto:
Si desea obtener mas informacion, visitenos en www.hygiena.com
0 comuniquese con nosotros en:

El color de la solucién de PRO-Clean y el tiempo en el que transcurre el cambio de color
indicaran los niveles de residuos de proteinas en la muestra. Al comparar el color de la
solucion con la tabla de la etiqueta del tubo de PRO-Clean, se puede realizar una
estimacion de la limpieza de la superficie. No es necesario continuar midiendo el tiempo
si el color cambia a purpura antes de los 10 minutos.
. Verde = Resultado Pasa. Limpio; no es necesario realizar ninguna accion.
. Gris = Precaucién. Hay una pequefia cantidad de residuos; Vuelva a realizar

la prueba, a enjuagar o a limpiar, segun el protocolo.
. Purpura = Resultado Falla. Vuelva a limpiar y a realizar la prueba.
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Hygiena - América
Teléfono: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531
Correo electrénico:

info@hygiena.com

Hygiena - Internacional
Teléfono: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0) 1923 818825
Correo electrénico:
enquiries@hygiena.com
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PRO-Clean

3KCI‘IpeCC-TeCT Ha OCTaTO4YHOE KonmM4yecTBo benka
Howmep no katanory: PRO-100 (100 TecToB)

Onucanue/llpegHa3Ha4veHue:

YctpoitctBo PRO-Clean rotoBo k Cnonb3oBaHuio Ansi 6bicTporo
0BHapyXeHUs1 OCTAaTOYHOro CoAepaHust 6enka Ha MOBEPXHOCTSIX Nocrne
caHuTapHon obpabotku. Lipet Tecta PRO-Clean 6ygeT meHsATbCs OT
3eneHoro o NyprnypHOro nNpu Hanuymm B obpasue 6ernka. Yem Bbllue
coaepxaHue 6enka, TeM BbicTpee MeHsIeTCS U TEMHEET LBeT.
YctpoiictBo PRO-Clean nossonsieT 6bICTPO yCTaHOBUTL MMIMEHUYHOCTb
NOBEPXHOCTM U MPUHSATb, NPY HEOBXOAMMOCTH, HEMEATIEHHbIE
KOppEKTVpYytoLLe Mepbl B cooTBETCTBUM ¢ npasunamm HACCP. Tect
PRO-Clean Taicke onpeaenvt octaTku ApYyrMx BELLECTB, Takux Kak
NpOCTON caxap, TaHWH U ackopBUHOBasi KUCHoTa.

lMpumeyarue: ycmpoticmeo PRO-Clean paspabomato 05151
0b6HapyXeHus1 HeaUOUMbIX/criedosbix Korudecms bernka. YpeamepHoe
3azpsisHeHUe maMIoHa 0cmamoYHbIMU 8ewecmaamu 8 pe3yribmame
3abopa rpobbi ¢ A8HO epsA3HOU M08EPXHOCMU 3aImopPMO3Um peakyuro
u dacm HedocmosepHble pesyribmamai.

WUHcTpykumm:
Budeo-uHcmpykyusa: www.youtube.com/HygienaTV

1. MNepepn Hauanom npouenypsl nossonste Tecty PRO-Clean npuHsTh
KOMHaTHyto Temnepatypy (21 — 25 °C). Kpenko yaepxwvisas
npoGMpKy, noBepHUTE TaMnoH U BblTalluTe ero u3 FIpOGVIpKVI.
[onycTMmo Hanuune KoHaeHcaTa BHYTpy Npobupku. KoHew TammnoHa
cneynanbHO npeaBapuUTenbHO yBNaXXHEH, Y4TOObI COﬁpaTb
MaKkcMmMarnbHOe KONIM4eCcTBO OCTAaTOYHOro BeLlecTBa. TmaTeano
npoeeguTe TaMmnoHoOM no nrnockow NoBEPXHOCTU, OXBATUB Niioiaib
paamepom 10 x 10 cm (4 x 4 grorima). Ans HETUNUYHBIX
noBepxHocTel: ybeauTech, UTo ANs KaXAoro TecTa TexHUKa oTbopa
np06 OQWHaKOBa, N OXBaTUTe OOCTAaTO4YHO 60]‘IbLLIy}O nnowanb,
4yTO6bI B pe3ynbTate oTobpaTh penpe3eHTaTBHYyo Npoby.

BaxHble pekomeHOayuu no mexHuke ombéopa rnpob:

. He npukacalimecb K mamroHy u 8HympeHHeul
rnosepxHocmu mecma.

. lpu ombope npobel epawalime mamoH, Ymobb!
cobpamb KaK MOXHO 60sbuie npobbl Ha KOHYUKe
mamrioHa.

. Hadaenusatime ¢ makol cunod, Ymobbl cmepxeHb
mamrioHa U302HysICS.

. lposodume mamnoHoOm 80011k U ronepek, 8epmuKanbHO
U 20puU30oHMarnbsHo, a makxe no ouazoHanu e oba
HarpaeneHus.

. Cmompume 8ude0-UHCMPYKUUHO:
www.youtube.com/HyqgienaTV

2. Mocne ot6opa nNpobbl BEpHUTE TAMMOH B NMPOGUPKY.

3. [ins akTvBauuu yCTPOMCTBA KPEMKO YAEPKMBaNTE NPOGUpPKY 1 Npu
nomoLLy 6oMbLIOro M ykasaTerlbHOro nasnbueB HagioMmTe Snap-
Valve, Tonkas konnavok Bnepea-Hasaa. [Baxabl COXMUTE
nanbuamuy Kona4ok, 1 BblgaBrieHHasaA XNOKOCTb NoTe4veT no
TaMnoHy.

4. HamouuTe TamnoH B XUOKOCTWU, BCTpAXMBas B Te4eHUn 5—10 CeKyHA.

5. OxwupanTte cMeHbl useTa B TedeHne 10 MUHYT Npy KOMHaTHON
TemnepaTtype. bonblias YacTb LBETOBbIX U3MEHEHWIN Npon3onaeT
MeHee veMm 3a 60 cekyHa. Yepes 10 MUHYT cpaBHUTE LBET
peakTuBa no ueToBoii Tabnuue Tecta PRO-Clean Ha siprbike
npo6VpKK 1 3a0KYMEHTUPYITe pesynbTart. ViHTepnpeTaumio
pe3ynbTaTtoB CM. HMXeE.

WHTepnpeTauus pe3ynbLTaToB:

LiseT pactBopa PRO-Clean 1 Bpems, 3a KOTOpoe NponcXoanT CMeHa LiBeTa, 0603HauMT ypoBEHb
ocTaTkoB 6enka B obpasue. CpaBHUB LBET pacTBopa no Tabnvue Ha sapnbike Nnpobupku
PRO-Clean, MOXXHO NpOBECTM OLIEHKY YMCTOTbI MOBEPXHOCTU. Ecnn LBeT cMeHuncs Ha

nypnypHbi paHee 10 MUHYT, HET HEO6XOAMMOCTUN NPOAOIKaTb TECT.

. 3eneHbln = TeCT nporaeH. YncTo, 4ONONHUTENBHBIX Mpoueayp He TpebyeTcs.

o Cepbiit = BHumaHme! MpucytcTByeT HebonbLLoe ocTaTo4yHOEe KONMYecTBo Gerka.
lMpoBeauTe NOBTOPHbLIN TECT, NOBTOPHO NPOMOWNTE UMW BLIYUCTUTE MOBEPXHOCTL B

3aBUCMMOCTU OT NpOoTOKosa.

. MypnypHbI = pe3ynbTaT HeyAoBNeTBOPUTENbHbIN. [TpoBeauTe NOBTOPHYIO OYUCTKY 1

NOBTOPHbI 1 TecT.
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l'IyBCTB UTENbHOCTL:

. Mpwn komMHaTHOM TemnepaType (21 — 25 °C):
o 80 mkr yepes 1 MUHYTY
o 50 MKr 4yepe3 5 MUHYT
o 20 mkr vepes 10 MuHYT

WUHdopmaumsa o aesmHdekumu:

O6blyHblE Ae3NHPULMPYIOLLME CPeacTBa HOPManbHOW KOHLIEHTPaLMK He
NpvBERYT K JIOXKHO-MOMNOXUTENBHOMY pe3ynbTaTy Ui nomexam. B HekoTopbIx
cryyasix BbICOKasi KOHLEHTpaLMS LWEeNOoYHbIX Ae3MHMULIMPYIOLLMX CPEACTB
MOXET BbI3BaTb JIOXHbIN HEraTUBHbIA pe3ynbTar.

[e3nHduumpytoLLme cpeacTea Ha OCHOBaHWUM Nepek1cy Bogopoaa MoryT
NPUBECTU K NIOXKHO-MO3UTUBHOWN peakLmun cMeHbl LBeTa. MNocne aesnHdekumnm
pekoMeHAyeTCst NOAoXKAaTb YCTaHOBIIEHHOE BpEMS nepes TECTUPOBaHUEM
nosepxHocTu Tectom PRO-Clean. O6bi4HO npouecc Ae3nHdekumum
OCYLLECTBNSAETCA B [ABa dTana 1 BKoyaeT B cebs 04nNCTKy MOKLLUM
CpeacTBOM U (OMNUMOHanbHO) nocneaytoLlyto Ae3nHdekuuio. Ans
obecneyeHuns Hauny4Lmx pesynsTaTtoB cobepute obpasel PRO-Clean nocne
OUMUCTKM MOLLMMU CPEACTBAMM U UX CMbIBaHUS, HO 40 Ntobor
3aKnoymTensHOM Ae3nHdekumn. OcTaTkv Ha NOBEPXHOCTW NOCNE OYUCTKU
MOIOLLIMMW CPEACTBAMU CHUXAIOT 3P HEKTUBHOCTb AE3NHMDEKLIMN.
TecTupoBaHWe A0 AE3NHMEKLMN COXPAHUT OT NOTEPU BPEMEHU U PEAKTUBOB
1 obecneunT onTuManbHoe yHKLMOHUPOBaHUE TeCTa B pamMKkax nporpaMmbl
6e3onacHOCTY NULLEBBLIX NPOAYKTOB. Ecnu TecTupoBaHue fo atana
Oe3nHdeKUMN Unu caHnTapHon ob6paboTk HEBO3MOXHO, onpeaenuTe
Heobxoavmoe Bpemsi BbbkuaaHusi 4o ncnonb3oBaHust Tecta PRO-Clean.

XpaHeHue n CpoK roaHOCTH:

. XpaHutb npu 2 — 25 °C

] Cpok xpaHeHus ycTtponcts 18 mecsaues. CmoTpute cpok
rofAHOCTW Ha MapK1pOBKe.

YTtunusaumsa:
Tectbl PRO-Clean caenaHbl u3 100% nepepabaTbiBaemMoro nnactuka u
MOryT GbITb YTUNU3MPOBaHbI COOTBETCTBYIOLLIMM 06pa3oM.

Mepbl NpeAOCTOPOXHOCTH:

. KomnoxeHTbl PRO-Clean He npeacTaBnsioT yrposbl Ans 3A40pOBbs
npwv YCoOBWW UCMOMNb30BaHWUS COrMacHoO CTaHAapTHON nabopaTopHom
npakTuKe ¥ npoLeaypam, OnucaHHbLIM B HACTOsILLEM BKNafbILLe.

. Moapo6Hyo MHOopMaLMIo 0 TexHWKe GesonacHoCcTn
cMoTpuTe B nacnopte 6esonacHocTy (MB).

OTBeTcTBEHHOCTL KOMnaHuu Hygiena:

Komnanusa Hygiena He HeceT 0TBETCTBEHHOCTY Nepea nonb3oBaTensmm
1nu nepep niobsIMM TPETbUMM NULIAMM 32 NGO KOCBEHHBIN, CryvainHbIi,
HeyMbILLNEeHHbIN yilep6, NPUHYMHEHHBIN B pesynbTaTe UCMomb30BaHus
AaHHoro nsgenus. B cnyyae, ecnu nagenune okaxeTcst HEUCMPaBHbIM,
OTBETCTBEHHOCTb KOMMaHun Hygiena orpaHnymMBaeTcs UCKMIOUYUTENbHO
3aMeHON 13aenusa Unu, No CBOeMy yCMOTPEHUIO, BO3BPAaTOM CYyMMbI,
ynnayeHHon 3a Hero. CoobLmte komnanHun Hygiena o6 o6HapyxeHHoM
HeuncnpaBHOCTW B TeYeHUn 5 AHEN 1 BEPHWUTE n3genme B KOMNaHuio
Hygiena. Cesbxutech co Cnyx6oii noaaepXKkn KNMeHToB AN NonyvyeHns
HOMepa pa3pelleHuns Ans Bo3BpaTa Toeapa.

KoHTakTHas uHdopmaums:
Bonee nogpobHyto nHopMaLmio MOXHO HAaNTU Ha Halem Beb-caiiTe
www.hygiena.com nnm cBs3aBLINCh C HAMK:

Hygiena - mexxayHapoaHblii
Ten: +44 (0)1923 818821
dakc: +44 (0) 1923 818825
Email: enquiries@hygiena.com

Hygiena - Amepuka
Ten: +1 805 388 8007
Pake: +1 805 388 5531

Email: info@hygiena.com



http://www.youtube.com/HygienaTV
http://www.youtube.com/HygienaTV
http://www.hygiena.com/
mailto:info@hygiena.com
mailto:enquiries@hygiena.com

PRO-Clean

Teste Rapido de Residuos de Proteina
N¢ Pecga: PRO-100 (100 testes)

Descricao/aplicagao:

O PRO-Clean é um dispositivo de detecgéo rapida de residuos de
proteina pronto para usar para o teste de uma superficie apés
limpeza. O PRO-Clean mudara de verde para roxo se houver
proteina presente em uma amostra. Quanto maior a quantidade de
proteina coletada, mais rapida e mais escura sera a mudanca de
cor. O PRO-Clean também fornece uma validagdo rapida da higiene
da superficie e mostra a devida diligéncia em um programa de
HACCP. O PRO-Clean detectara, ainda, outras substancias
redutoras, como agucares simples, tanino e acido ascérbico.
Observagdo: O PRO-Clean foi projetado para detectar
vestigios/quantidades invisiveis de residuos. Sobrecarregar o
swab com matéria fisica esfregando uma superficie visivelmente
suja inibiré a reagéo e produzird resultados inexatos.

Instrucoes:
Video Tutorial: www.youtube.com/HygienaTV

1.  Permita que o PRO-Clean atinja a temperatura ambiente
(21-25 °C) antes do uso. Segurando o tubo do swab firmemente,
gire e puxe a parte superior do swab para fora do tubo. E normal
haver condensagao visivel dentro do tubo do swab. A ponta do
swab vem pré-umedecida para maximizar a coleta da amostra.
Esfregue bem uma area padréo de 10 x 10 cm (4 x 4 polegadas)

de uma superficie plana tipica. Em superficies irregulares, garanta

que a técnica de esfregagao aplicada seja consistente em cada
teste e cubra uma area grande o bastante para que a amostra
coletada seja significativa.

Dicas importantes de técnica de esfregagéo:

Ndo encoste os dedos no swab nem no interior do
dispositivo de amostra.

Gire o swab ao coletar a amostra para maximizar a coleta
de amostra na ponta no swab.

Aplique pressdo suficiente para tornar flexivel a haste do
swab.

Passe o swab em padréio cruzado verticalmente,
horizontalmente e nas duas direcées diagonais.
Assista ao video tutorial para ver uma demonstragéo:
www.youtube.com/HygienaTV

2. Apos a esfregagao, coloque o swab de volta no tubo.

3. Para ativar o dispositivo, segure o tubo do swab firmemente e
use o polegar ou o dedo indicador para quebrar a Snap-Valve,
dobrando o bulbo para a frente e para trés. Aperte o bulbo duas
vezes, expelindo todo o liquido para baixo na haste do swab.

4.  Banhe a cabega do swab no liquido agitando de 5 a 10 segundos.

5. Aguarde 10 minutos a temperatura ambiente para a mudanga
de cor. A maioria das mudangas de cor ocorre em menos de
60 segundos. Apds 10 minutos, compare a cor do reagente no
PRO-Clean com o gréfico de cores no rétulo do tubo e registre o
resultado. Consulte a segao "Interpretagdo dos resultados”,
abaixo.

Interpretacao dos resultados:
A cor da solugdo no PRO-Clean e o tempo para a mudanga de
cor indicardo os niveis residuais de proteina na amostra.
Comparando-se a cor da solugado com o grafico no rétulo do tubo
do PRO-Clean, é possivel fazer uma estimativa do nivel de
limpeza da superficie. Nao sera necessario continuar a
cronometragem se a cor mudar para roxo antes dos 10 minutos.
. Verde = resultado Aprovado. Limpo, dispensa outras agdes.
. Cinza = cuidado. Pequena quantidade de residuo

presente; teste novamente, reenxague ou limpe outra

vez, dependendo do protocolo.

. Roxo = resultado Reprovado. Limpe novamente e refaga o teste.
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Sensibilidade:

. A temperatura ambiente (21-25 °C)
o 80 ug apds 1 minuto
o 50 pg ap6és 5 minutos
o 20 pg apo6s 10 minutos

Informacdes sobre produtos desinfetantes:

Produtos desinfetantes comuns a concentragées normais nao
causam interferéncia ou falso-positivos. Altas concentragdes de
produtos desinfetantes alcalinos podem causar resultados
falso-positivos em certos casos. Desinfetantes a base de
peroxidos podem causar uma reagao de mudanga de cor
falso-positiva. E uma boa pratica aguardar o tempo apropriado
apos a desinfecgao antes de testar uma superficie com o
PRO-Clean. Normalmente, a higienizagdo é um processo em
duas etapas que envolve limpeza com detergente e
subsequente desinfec¢éo (opcional). Para assegurar os
melhores resultados, colete a amostra para o PRO-Clean apés
as etapas de detergente e enxague, mas antes da desinfecgdo
final, se houver. Os residuos de produtos deixados em uma
superficie apds a limpeza com detergente reduzem a eficacia da
desinfecgdo. Testar antes de desinfectar evita o desperdicio de
tempo e de produtos quimicos e garante o desempenho ideal do
teste em um programa de seguranca alimentar. Se nao for
possivel testar antes da desinfecgao/higienizagao, observe o
tempo de espera apropriado antes de usar o PRO-Clean.

Armazenamento e prazo de validade:

. Armazene a 2-25 °C

. Os dispositivos tém prazo de validade de 18 meses.
Consulte a data de validade no rétulo.

Descarte:
Os dispositivos PRO-Clean séo feitos em plastico 100% reciclavel
e devem ser descartados de forma correta.

Seguranca e precaucoes:

. Os componentes do PRO-Clean nao apresentam riscos
a saude quando usados de acordo com as praticas e
procedimentos laboratoriais padrao descritos neste
encarte.

. Para mais instrugdes sobre a seguranga do produto,
consulte a ficha de seguranca (SDS - Safety Data
Sheet).

Responsabilidade da Hygiena:

A Hygiena nao podera ser responsabilizada pelos usuarios ou por
outras pessoas por perdas ou danos, diretos ou indiretos,
acidentais ou decorrentes do uso deste dispositivo. Em caso de
dispositivo comprovadamente defeituoso, a Hygiena se
compromete unicamente a substituir ou, a seu critério, reembolsar
o valor de venda do produto. Notifique a Hygiena sem demora, em
até 5 dias apds a detecgdo de qualquer suspeita de defeito, e
devolva o produto a Hygiena. Entre em contato com o
Atendimento ao Cliente para obter um nimero de autorizagdo
para devolu¢éo de mercadoria.

Informagoes para contato:
Se necessitar de mais informagdes, acesse www.hygiena.com ou
entre em contato conosco:

Hygiena - Internacional
Telefone: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0) 1923 818825
E-mail: enquiries@hygiena.com

Hygiena - Américas
Telefone: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531

E-mail: info@hygiena.com
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PRO-Clean DARDE L., BOEIZHMNoFBEICEY SV TILADR v FRELA
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. =B (21 ~25°C) :
o 14, 80y
o 5%, 50 ug
o 1049, 20 ug
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PRO-Clean

Schneller Proteinrickstandstest
Teilnr.: PRO-100 (100 Tests)

Beschreibung/Anwendung:

PRO-Clean ist ein betriebsbereites Schnellnachweisgerét fir
Proteinrickstande zum Testen auf eine Oberflache nach der
Reinigung. PRO-Clean wechselt von griin zu lila, wenn sich
Proteine in einer Probe befinden. Je mehr Protein gesammelt wird,
desto schneller und dunkler ist der Farbwechsel. PRO-Clean
ermdglicht eine schnelle Uberpriifung der Oberflachenhygiene
und stellt geblhrende Sorgfalt bei einem HACCP-Programm
sicher. PRO-Clean erkennt auBerdem andere Abbauprodukte,

wie einfache Zucker, Tannin und Ascorbinsaure.

Hinweis: PRO-Clean ist auf den Nachweis von unsichtbaren Mengen
oder Spurenkonzentrationen von Resten ausgelegt. Wird der Tupfer
mit Materie iiberladen, indem eine sichtbar verschmutzte Oberfliche
abgewischt wird, wird die Reaktion gehemmt und die Ergebnisse
werden ungenau.

Anweisungen:
Anleitungsvideo: www.youtube.com/HygienaTV

1. PRO-Clean vor Gebrauch Raumtemperatur (21 bis 25 °C)
annehmen lassen. Das Tupfer-Réhrchen festhalten und das
Tupfer-Stick aus dem Réhrchen herausdrehen und -ziehen. Im
Tupfer-Réhrchen kann Kondensflissigkeit gebildet sein; dies ist
normal. Die Spitze des Tupfers ist bereits befeuchtet, um eine
optimale Probe zu erhalten. Bei einer typischen flachen
Oberflache grindlich eine Standardflache von 10 x 10 cm
(4 x 4 Zoll) mit dem Tupfer abwischen. Bei ungleichmé&Bigen

Oberflachen sicherstellen, dass die Wischtechnik bei jedem Test

die gleiche ist und einen ausreichend groBBen Bereich wischen,

um eine reprasentative Probe zu erhalten.

Wichtige Tipps zur Wischtechnik:

. Weder den Tupfer noch das Innere des Probengerits mit
den Fingern beriihren.

. Den Tupfer bei der Probennahme drehen, um méglichst
grofie Probenmengen an der Tupferspitze aufzunehmen.

. Ausreichenden Druck ausiiben, um eine Biegung des
Tupferschafts zu erzeugen.

. Vertikal, horizontal und in beide diagonale Richtungen
kreuz und quer wischen.

. Siehe hierzu das Anleitungsvideo:
www.youtube.com/HyqgienaTV

2. Nach der Probennahme den Tupfer wieder in das Tupferrohr
hineinschieben.

3. Zur Aktivierung des Tests das Réhrchen festhalten und den
Snap-Valve-Stift mit Daumen und Zeigefingern durchbrechen,
indem der Bulbus vor und zurlick gebogen wird. Den Bulbus
mehrmals zusammendriicken, damit sémtliche Flussigkeit am
Tupferschaft herablaufen kann.

4. Die Wattespitze des Tupfers mit FlUssigkeit benetzen, indem
diese 5 — 10 Sekunden lang geschittelt wird.

5. Warten Sie 10 Minuten bei Raumtemperatur auf den
Farbwechsel. Die meisten Farbwechsel finden in weniger als
60 Sekunden statt. Vergleichen Sie nach 10 Minuten die Farbe
der Reagenzien mit der PRO-Clean-Farbtabelle auf dem
Réhrchenetikett und dem Aufzeichnungsergebnis. Siehe
Interpretation der Ergebnisse unten.

Interpretation der Ergebnisse:

o—‘
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Die Farbe der PRO-Clean-Lésung und die Zeit, in der der Farbwechsel stattfindet, zeigt an,
wie viel Proteinriicksténde in der Probe sind. Durch den Vergleich von Lésung und Tabelle
auf dem PRO-Clean Réhrchenetikett kann die Sauberkeit der Oberflache eingeschatzt
werden. Es ist keine weitere Zeit notwendig, wenn die Farbe vor Ablauf der 10 Minuten zu

lila wechselt.

. Grun = Bestanden. Sauber, keine weitere MaBnahme erforderlich.
. Grau = Achtung. Kleine Menge Riicksténde vorhanden, erneut testen, neu abspullen

oder neu reinigen, abhangig vom Protokoll.
. Lila = Fehler. Erneut reinigen und erneut testen.
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Empfindlichkeit:

. Bei Raumtemperatur (21 — 25 °C):
o 80 pgnach 1 Minute
o 50 pg nach 5 Minuten
o 20 pg nach 10 Minuten

Desinfektionsmitteldaten:

Handelslbliche Desinfektionsmittel verursachen bei normaler
Konzentration keine Stérungen oder falsch-positive Ergebnisse.
Hohe Konzentration von alkalischen Desinfektionsmitteln kénnen
in einigen Féllen falsch-negative Ergebnisse verursachen.

Auf Peroxid basierte Desinfektionsmittel kénnen eine falsch-
positive Farbénderungsreaktion verursachen. Sie sollten nach
der Desinfektion am besten ausreichend lange warten, bevor
Sie eine Oberflache mit PRO-Clean testen. Desinfektion umfasst
normalerweise zwei Schritte, einmal mit Reinigungsmitteln und
danach eine folgende (optionale) Desinfektion. Um das beste
Ergebnis sicherzustellen, sammeln Sie die PRO-Clean-Probe
nach den Desinfektions- und Abspulschritten, aber vor der
letzten Desinfektion. Produktriickstande, die nach der Reinigung
auf der Oberflache zuriickbleiben, verringern die Effektivitat der
Desinfektion. Tests vor der Desinfektion verhindern
verschwendete Chemikalien und Zeit und stellen optimale
Testergebnisse in einem guten Nahrungsschutzprogramm
sicher. Sind Tests vor der Desinfektion nicht méglich, achten Sie
auf ausreichende Einwirkzeit, bevor Sie PRO-Clean verwenden.

Lagerung und Haltbarkeit:

. Bei 2 — 25 °C lagern

. Die Geréate haben eine Lebensdauer von 18 Monaten.
Uberpriifen Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett.

Entsorgung:
PRO-Clean-Gerate sind aus 100% wiederverwertbarem Kunststoff
hergestellt und dirfen entsprechend entsorgt werden.

Sicherheit und VorsichtsmaBnahmen:

. Komponenten von PRO-Clean stellen kein Risiko fiir die
Gesundheit dar, wenn sie geman Standardlaborpraktiken
und den in dieser Beilage aufgefihrten Verfahren
verwendet werden.

. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt (SDS).

Hygiena-Haftung:

Hygiena ist gegentiber dem Benutzer und Dritten nicht fur Verluste
oder Schaden haftbar — weder fiir direkte noch indirekte, zuféllige
oder Folgeschaden — die aus der Verwendung dieses Geréates
entstehen. Wenn sich dieses Produkt als beschédigt erweist, liegt
die alleinige Verpflichtung seitens Hygiena im Ersatz des
Produktes, oder nach eigenem Ermessen, eine Gutschrift des
Kaufpreises zu erteilen. Hygiena muss umgehend innerhalb von
5 Tagen nach Erkennen eines vermutlichen Schadens
benachrichtigt und das Produkt muss an Hygiena zuriickgesandt
werden. Bitte an den Kundendienst wenden, um eine Riicksende-
Genehmigungsnummer einzuholen.

Kontaktinformationen:
Flr weitere Informationen bitte unter www.hygiena.com nachlesen
oder Kontakt aufnehmen unter:

Hygiena - International

Tel.: +44 (0)1923 818821

Fax: +44 (0)1923 818825
E-Mail: enquiries@hygiena.com

Hygiena - Amerika
Tel.: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531

E-Mail: info@hygiena.com



http://www.youtube.com/HygienaTV
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PRO-Clean

Test rapide de résidu de protéine
n° de référence : PRO-100 (100 tests)

Description / Indications d'utilisation : ‘
PRO-Clean est un dispositif rapide prét a I'emploi de détection de o

résidus protéiniques sur les surfaces apres le nettoyage. PRO-Clean
passe du vert au mauve si une protéine est présente dans un
échantillon. Plus la quantité de protéine est élevée dans un
échantillon, plus le changement de couleur est rapide et foncé.
PRO-Clean est congu pour fournir une validation rapide de I'hygiene
d'une surface et pour répondre aux critéres des programmes
HACCP. PRO-Clean détecte également d'autres substances
réductrices comme des sucres simples, le tanin et I'acide ascorbique.
Remarque : PRO-Clean est congu pour détecter les quantités
invisibles/traces de résidus. Le fait de surcharger le tampon de matiere e

physique en prélevant une surface visiblement sale empéchera la

réaction bioluminescente et fournira des résultats imprécis.

Mode d'emploi :
Vidéo de démonstration : www.youtube.com/HygienaTV

1. Avant l'utilisation, laisser le dispositif PRO-Clean se stabiliser &
température ambiante (21 a 25 °C). En tenant fermement I'étui de
I'écouvillon, faire pivoter et tirer I'extrémité de I'écouvillon afin qu'il
sorte du tube. Il est normal que de la condensation soit présente a
l'intérieur de I'écouvillon. L'extrémité de I'écouvillon est pré-
humidifiée pour permettre une collecte optimale. Frotter
soigneusement une zone standard de 10 x 10 cm (4 x 4 pouces)
pour une surface plane normale. Pour les surfaces irréguliéres,

il faut s'assurer que la technique de frottage soit la méme pour

tous les tests et que le prélevement se fasse sur une zone

suffisamment grande afin que I'échantillon soit représentatif.

Conseils pratiques pour la technique de frottage :

. Ne pas toucher I'écouvillon ou l'intérieur du dispositif
déchantillonnage avec les doigts.

. Faire pivoter I'écouvillon lors de la collecte de I'échantillon
afin d'optimiser le prélevement sur l'extrémité de I'écouvillon.

. Appliquer une pression suffisante pour créer une flexion
de lécouvillon.

. Frotter en forme de croix, dans le sens vertical,
horizontal et dans les deux diagonales.

. Se référer a la vidéo de mode d'emploi pour la
démonstration : www.youtube.com/HygienaTV

2. Apres le frottage, remettre I'écouvillon dans son tube.

3. Pour activer le dispositif, tenir fermement I'étui de I'écouvillon
et utiliser le pouce et I'index pour rompre la Snap-Valve en
tordant I'ampoule vers I'avant et l'arriere. Presser 'ampoule
deux fois, en expulsant tout le liquide qui est dans I'écouvillon.

4. Tremper I'extrémité du tampon dans le liquide en agitant
pendant 5 a 10 secondes.

5. Atempérature ambiante, attendre 10 minutes le changement de
couleur. La plupart des changements de couleur se font en
moins de 60 secondes. Une fois les 10 minutes écoulées,
comparer la couleur du réactif PRO-Clean avec le tableau des
couleurs sur |'étiquette du tube et consigner le résultat.

Se reporter a l'interprétation des résultats ci-dessous.

Interprétation des résultats :

La couleur de la solution PRO-Clean est la vitesse de changement de couleur déterminent

les niveaux de résidus protéiniques dans la solution. En comparant la couleur de la solution

avec le tableau sur I'étiquette du tube PRO-Clean, il est possible d'estimer la propreté de la
surface. Il n'est pas nécessaire de laisser les 10 minutes s'écouler si la couleur passe au
mauve avant la fin de la durée du test.

. Vert = Réussi. Propre, aucune autre action requise.

. Gris = Mise en garde. De petites quantités de résidus sont présentes, effectuer un
nouveau test, effectuer un nouveau ringage ou effectuer un nouveau nettoyage,
selon le protocole.

. Mauve = Echec. Effectuer un nouveau nettoyage, puis un nouveau test.
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Sensibilité :

. A température ambiante (21 & 25 °C) :
o 80 ug aprés 1 minute
o 50 pg aprés 5 minutes
o 20 pg aprés 10 minutes

Informations relatives aux désinfectants :

Les désinfectants courants a des concentrations normales ne
provoguent aucune interférence ni faux-positif. Des concentrations
élevées de désinfectants alcalins peuvent donner des résultats faux-
négatifs dans certains cas. Les désinfectants a base de peroxyde
peuvent provoquer un changement de couleur faux-positif. La
meilleure pratique consiste a attendre le délai approprié apres la
désinfection avant de tester une surface avec PRO-Clean.
Généralement, la désinfection se déroule en deux étapes impliquant
un nettoyage par détergent, puis une désinfection (facultative). Afin de
garantir les meilleurs résultats, collecter un échantillon PRO-Clean
apres les étapes de détergent et de ringage, mais avant toute
désinfection terminale. Les résidus de produits laissés sur une surface
aprés le nettoyage au détergent réduisent l'efficacité de la
désinfection. Les essais avant la désinfection évitent le gaspillage de
produits chimiques et de temps tout en garantissant une performance
de test optimale dans un programme de sécurité alimentaire. Si le test
avant la désinfection n'est pas possible, respecter le temps de repos
adapté avant d'utiliser PRO-Clean.

Conservation et durée de vie :

. Conserver entre 2 et 25 °C

. Les dispositifs ont une durée de vie de 18 mois.
Consulter la date de péremption sur I'étiquette.

Elimination :
Les dispositifs PRO-Clean sont fabriqués a partir de plastique
recyclable a 100 % et peuvent étre éliminés en conséquence.

Sécurité et précautions :

. Les composants de PRO-Clean ne présentent aucun
risque lorsqu'ils sont utilisés conformément aux pratiques
et procédures standard de laboratoire contenues dans
cette notice.

. Pour plus d'informations en matiére de sécurité,
consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

Responsabilité d'Hygiena :

Hygiena n'est pas responsable vis-a-vis de ['utilisateur ou de toute
autre partie pour toute perte ou détérioration découlant de maniere
directe, indirecte de I'utilisation de ce dispositif. Si ce produit est
déclaré défectueux, la seule et unique obligation d'Hygiena sera
de remplacer le produit ou, a sa propre discrétion, de rembourser
au prix d'achat. Il convient de signaler a Hygiena toute découverte
de défaut suspecté dans les 5 jours et de renvoyer le produit a
Hygiena. Veuillez contacter le service client pour obtenir un
numéro d'autorisation de renvoi de produit.

Coordonnées :
Pour des informations supplémentaires, veuillez visiter le site
www.hygiena.com ou nous contacter au :

Hygiena - Amérique Hygiena - International
Téléphone : +1.805.388.8007 Téléphone : +44 (0)1923 818821
Fax. : +1.805.388.5531 Fax. : +44 (0) 1923 818825

E-mail : info@hygiena.com E-mail : enquiries@hygiena.com
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PRO-Clean

Test rapido per la rilevazione di residui proteici
N. di catalogo: PRO-100 (100 test)

Descrizione/Uso previsto:

PRO-Clean ¢ un dispositivo rapido e di pronto uso per la rilevazione
di residui proteici sulle superfici dopo la pulizia. Se in un campione
sono presenti proteine, PRO-Clean virera dal verde al viola.
Maggiore & la quantita di proteine presente nel campione raccolto,
piu rapidamente e di tonalita pit scura sara il viraggio del colore.
PRO-Clean serve alla rapida validazione dello stato di igiene delle
superfici e a fornire I'adeguata verifica richiesta dai programmi
HACCP. PRO-Clean ¢ in grado di rilevare anche altre sostanze
riducenti, come zuccheri semplici, tannini e acido ascorbico.

Nota: PRO-Clean é progettato per rilevare quantita invisibili/tracce
di residui. Sovraccaricare il tampone di materiale, strofinandolo su
superfici visibilmente sporche, inibisce la reazione di
bioluminescenza e porta a risultati imprecisi

Istruzioni:
Video formativo: www.youtube.com/HygienaTV

1. Prima dell'uso, lasciare che PRO-Clean raggiunga la temperatura
ambiente (21 — 25 °C). Mantenendo saldamente il tubo del
tampone, torcere ed estrarre la parte superiore del tampone dal
tubo del tampone. All'interno del tubo del tampone pud esserci
della condensa; cio &€ normale. Al fine di ottimizzare la raccolta
del campione, la punta del tampone ¢ pre-inumidita. Su superfici
piane tipiche, strofinare a fondo il tampone su un'area standard
di 10 x 10 cm (4 x 4 pollici). Su superfici irregolari, effettuare lo
strofinamento con un tecnica di esecuzione costante per tutti i
test, conducendo il prelievo su un'area sufficientemente estesa,
tale da assicurare la raccolta di un campione rappresentativo.
Suggerimenti importanti sulla tecnica di strofinamento:

. Non toccare con le dita il tampone né la parte
interna del dispositivo di campionamento.

. Per ottimizzare la raccolta di campione sulla punta del
tampone, ruotare il tampone durante il prelievo.

. Applicare al tampone una pressione sufficiente a fletterne
lo stelo.

. Strofinare il tampone con movimento incrociato verticalmente.
orizzontalmente e in entrambe le direzioni diagonali.

. Fare riferimento al video formativo di esemplificazione:
www.youtube.com/HygienaTV

2. Dopo aver strofinato la superficie interessata, reinserire il
tampone nel proprio tubo.

3. Per attivare il dispositivo, mantenere saldamente il tubo del
tampone e utilizzare il pollice e l'indice per spezzare la Snap-
Valve, piegando il bulbo in avanti e indietro. Spremere il bulbo
due volte, riversandone tutto il contenuto in basso, sullo stelo
del tampone.

4. Bagnare la punta del tampone nel liquido agitandola per
5 - 10 secondi.

5. Attendere 10 minuti a temperatura ambiente il viraggio del
colore. Nella maggior parte dei casi il viraggio del colore si verifica
in meno di 60 secondi. Trascorsi 10 minuti, confrontare il colore
del reagente con il grafico di colorazione di PRO-Clean riportato
sull'etichetta del tubo e registrare il risultato. Fare riferimento alla
sezione “Interpretazione dei risultati”, qui sotto.

Interpretazione dei risultati:
Colore della soluzione PRO-Clean e tempo di viraggio sono parametri

o—‘

indicativi dei livelli

di residui proteici presenti nel campione. Confrontando il colore della soluzione con il
grafico sull'etichetta del tubo di PRO-Clean, si pud effettuare una stima del livello di pulizia
della superficie in esame. Se il viraggio del colore al viola si verifica prima di 10 minuti,

non occorre protrarre ulteriormente l'incubazione.
. Verde = Test superato (negativo). Superficie pulita, nessuna ulteri
. Grigio = Attenzione. Rilevate piccole quantita di residui; ritestare,
di nuovo, secondo protocollo..
. Viola = Test non superato (positivo). Pulire di nuovo e ritestare.
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Sensibilita:

. A temperatura ambiente (21 — 25 °C):
o 80 g dopo 1 minuto
o 50 pg dopo 5 minuti
o 20 pg dopo 10 minuti

Informazioni sugli agenti igienizzanti:

A concentrazioni normali, i comuni agenti igienizzanti non interferiscono
né causano falsi positivi. Ad alte concentrazioni, gli agenti igienizzanti
alcalini possono talvolta causare falsi negativi. Agenti disinfettanti a
base di perossido possono causare una reazione falsa-positiva di
viraggio del colore. Pertanto, prima di testare una superficie con
PRO-Clean dopo averla igienizzata, & opportuno attendere un tempo
appropriato. L'igienizzazione comprende solitamente due fasi, pulizia
con un detergente e, a seguire e facoltativamente, una disinfezione. Per
garantire i migliori risultati, raccogliere i campioni con PRO-Clean dopo
aver passato il detergente e aver risciacquato, ma prima di qualsiasi
disinfezione terminale. | residui di prodotto rimasti su una superficie
dopo la pulizia con detergente riducono l'efficacia della disinfezione.
Effettuare il test prima della disinfezione previene spreco di sostanze
chimiche e perdite di tempo, e assicura prestazioni di test ottimali nei
programmi di sicurezza alimentare. Se si effettua il test prima della
disinfezione/igienizzazione, non sara possibile frapporre un appropriato
intervallo di tempo prima di usare PRO-Clean.

Conservazione e periodo di validita:

. Conservare a2 - 25 °C

. | dispositivi si conservano per 18 mesi. Verificare la data di
scadenza riportata sull'etichetta.

Smaltimento:
| dispositivi PRO-Clean sono realizzati in plastica riciclabile al
100% e possono essere smaltiti come tali.

Sicurezza e precauzioni:

. | componenti di PRO-Clean non pongono alcun rischio per la
salute se usati conformemente alle pratiche di laboratorio
standard e alle procedure delineate nel presente inserto.

. Per ulteriori istruzioni sulla sicurezza, fare riferimento
alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS).

Responsabilita di Hygiena:

Hygiena non sara responsabile nei confronti dell'utilizzatore o di
altri per eventuali perdite o danni, diretti o indiretti, incidentali o
consequenziali derivanti dall'uso del presente dispositivo. Nel caso
di dimostrata difettosita del prodotto, il solo obbligo di Hygiena
sara quello di sostituire detto prodotto o, a propria discrezione,

di rimborsarne il prezzo di acquisto. Informare Hygiena entro

5 giorni dalla scoperta di un difetto sospetto e restituire il prodotto
a Hygiena. Contattare il Servizio di assistenza clienti per ottenere
il numero di autorizzazione al reso.

Informazioni di contatto:
In caso di richiesta di ulteriori informazioni, visitare il nostro sito
web all'indirizzo www.hygiena.com oppure contattare Hygiena

Hygiena - Internazionale
Telefono: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
E-mail: enquiries@hygiena.com

Hygiena - Americhe
Telefono: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531

E-mail: info@hygiena.com
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